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Motivace 

•Ověřit možnost záznamu 131I pomocí současného 
vybavení kliniky 

 

•Proč? 
 Vyšetření kůry nadledvin – 131I-norcholesterol 

 Ambulantní terapie hyperfunkce štítné žlázy 131I 

 

 

 



Použité prostředky 

•Přístrojové vybavení: 
 GE Healthcare OPTIMA NM/CT640 + kolimátor MEGP 
 Scintilační kamera NUCLINE AP – MB9200 + pinhole kolimátor 

 

 

•Bodový zdroj: 
 Diagnostická tobolka 3,7 MBq 

 Rozměry cca 5 x 10 mm 

 Katalogové číslo 31J010 

 
http://www1.fs.cvut.cz/stretech/2015/sbornik_2015/0630.pdf 



Teorie - inspirace 

http://astronuklfyzika.cz/Fantomy.htm 



OPTIMA NM/CT640 
 + kolimátor MEGP 

Optima + LEHR 



Metodika vyhodnocení pro prostředí Xeleris 

• 1) Nalezení hodnoty maxima 

 

• 2) Zadat do windowing tool Min a  Max + OVG a BKG 

 

• 3) Zoom a změřit pomocí pravítka  

 

• 4) ….. 

 







Výsledky – prostorové rozlišení Optima + MEGP 

http://astronuklfyzika.cz/Scintigrafie.htm#ProstorRozliseni 

Test 
Vzdálenost 

Detektor – Zdroj 
[mm] 

FWHM 
[mm] 

1. 125 12,32 

2. 225 17,38 

3. 325 20,78 



MB9200 + pinhole (Diagnostické tobolky á 1,8 MBq) 



22 cm 11 cm 

6 cm 



Závěr 

• Dle posouzení lékaři lze kombinaci Optima + MEGP pro naše 
účely použít. 

• Zatím především diagnostika Norcholesterolu, kdy je třeba 
rozhodnout „ANO / NE“. 

 

 

Jak to máte v reálné praxi u Vás? 

Vždy používáte HE kolimátory? 



A co dál? 

• Širší analýza a výsledky 
reálný pacient na DNM 2019… 



SPECT na Optima 640 


